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Ofício no 17/2023/CASEC/IRD/DPD/CNEN/MCTI

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2023.

Ao
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Laboratório de Ciências Radiológicas - Laboratório de Metrologia
Rua São Francisco Xavier nº. 524, Maracanã - Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, sala 136.
20550-013 - Rio de Janeiro – RJ
Tel: 21-2334-0725 - Fax: 21 - 2234-2143

A/C.:  Dr.  Luís  Alexandre  Gonçalves  Magalhães,  Coordenador;  Responsáveis  Técnicos:  Sra. 
Vanessa Mondaini  de Castro,  Sr.  Leonardo de Castro Pacífico, Dr. Carlos Frederico Estrada 
Alves; Responsáveis Técnicos Substitutos: Dr. Sandro Passos Leite, Sra. Vanessa Mondaini De 
Castro; Gerente da Qualidade: Dr. Sandro Passos Leite do Laboratório de Ciências Radiológicas 
- Laboratório de Metrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
E-mail: luisalexandregm@hotmail.com; labmetro.uerj@gmail.com; 
leonardocpacifico@gmail.com; cfealves@gmail.com; leitesprj@gmail.com; 
vanessa_mondaini@yahoo.com.br

Assunto: Prorrogação  da  Validade  da  Certificação  do  Laboratório  de  Calibração  de 
Instrumentos  Laboratório  de  Ciências  Radiológicas  -  Laboratório  de  Metrologia  da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Prezados(as) Senhores(as),

1. Comunico  que  a  validade  da  Certificação do  Laboratório  de  Calibração  de 
Instrumentos  Laboratório  de  Ciências  Radiológicas  -  Laboratório  de  Metrologia  da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro está prorrogada para o período de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2024, para as seguintes Prestações de Serviços:

1.1. Calibração de Monitor de Área e Monitor  Individual  (leitura direta)  com Radiação 
Gama.

1.2. Calibração de Monitor de Contaminação de Superfície.
1.3. Calibração de Câmara de Poço para Braquiterapia.
1.4. Irradiação de Monitor Individual na Grandeza Hp(10) com Radiação Gama.

Atenciosamente,

Dr. FRANCISCO CESAR AUGUSTO DA SILVA
Coordenador

Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração
CASEC/IRD/CNEN
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